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 Laborator Apă Potabilă 

 

PLAN ANUAL DE ETALONĂRI APARATE 
Anul:   2020 

                                                                                                                            ANEXA 1 
 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea 

echipament 

 

Tip aparat 

Firma 

producătoare Āara 

de origine   

 

Seria, an 

fabricaĀie, nr 

inventar 

 

Mărime etalonată 
Planificare 

pentru 

etalonare  

 

Realizată 
etalonarea  

 

Nr. certificat  

de etalonare 

 

1. 

 

BalanĀă tehnică 

 

BD 1201 

 

Mettler-Toledo 

ElveĀia 

11450AC 

1998 

32723 

 

Greutate 

0-1200g 

 

Ianuarie 2020 
  

 

2. 

 

pH - metru 

(aparat în cons.) 

 

420 A 

 

 

Orion 

S.U.A 

32749 

1999 

32835 

 

pH 

 

Ianuarie 2020 

  

 

3. 

 

Etuvă  

 

SM 400 

 

Memmert 

Germania 

980491 

1998 

32841 

 

Temperatură 

105°C 

 

Ianuarie 2020 

  

 

4. 

Termostat  

(aparat în cons.) 

 

IPP 400 

 

Memmert 

Germania 

r4040052 

2004 

37769 

 

Temperatură 

22°C 

 

Ianuarie 2020 

  

 

5. 

 

Conductometru 

 

150 

Orion 

S.U.A 

31979 

1996 

32838 

Conductivitate 

14,8µS; 147 µS; 

1415µS 

 

Mai 2020 

  

 

6. 

 

Multiparametru 

Ph+Cond 

 

Seven 

Excellence 

 

Mettler-Toledo 

ElveĀia 

B436986869 

2014 

26381 

pH 4,0; 7,0; 9,0 

 

Cond.14,8 µS; 147 µS 

 

Mai 2020 

  

             
 


