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 Laborator Apă Potabilă 

PLAN ANUAL DE ETALONĂRI APARATE 
Anul:   2025 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

echipament 
Tip aparat 

Firma producătoare ţara 

de origine 

Seria, an 

fabricaţie, nr 

inventar 

Mărime etalonată 

Planificare 

pentru 

etalonare 

Realizată 

etalonarea 

Nr. certificat 

de etalonare 

1. pH-metru Orion 420A 
Orion 

Anglia 

32782 

1999 

32836 

0-12 unit. pH Februarie 2025   

2. Multiparametru 
Seven 

Excellence 

Mettler-Toledo 

Elveția 

B436986869 

2014 

26381 

pH: 0-12 unit. pH 

Sonda pH: 2480225 

Cond: 0.5-500 µS/cm  

Sonda cond: 

5820180637 

Februarie 2025   

3. Etuvă  SM400 
Memmert 

Germania 

b498.0900 

1998 

32841 

Temp.180ºC Februarie 2025   

4. Termostat BE500 
Memmert 

Germania 

e598.0792 

1998 

32839 

Temp. 36ºC Februarie 2025   

                           Ultima actualizare: 30.01.2025 

 

 

 

Şef Laborator Apă Potabilă                    Responsabil metrologie laborator                                  

ing. Mănăşturean Gelu                     ing. Buzaș Ramona 


